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Az elektronmikroszkóp zsilip-rendszere olyan, hogy a 
minta betétele és kivétele során csak a külső zsilipkapu nyi-
tásakor tiltja le a mikroszkóp oszlopában a nagyfeszültséget, 
miközben a mintaelőtérbe levegőt enged egy szelepen keresz-
tül. Az ujitás abban áll, hogy a belső zsilipkapu nyitásakor 
is tiltson le a gép, de a mintaelőtér fellevegőztetése nél-
kül. Ezt a következőképpen érte el: a nagyfeszültség enge-
délyezését a mikroszkóp automatikája végzi. Ugyanennek az 
automatikának egy másik része irányitja annak a világitó dió-
dának /LED/ a működését, amely azt jelzi, hogy a belső zsilip-
kapu' nyitva van-e vagy sem. E két részt kapcsolta ugy össze 
egy áramkörrel, hogy a továbbiakban ez végezze a nagyfeszült-
ség engedélyezését, mégpedig ugy, hogy csak akkor adhasson 
"SZABAD" jelet, ha az előbb emiitett dióda nem ég, azaz a 
belső zsilipkapu zárva van. Ezáltal a mikroszkóp működése 
biztonságosabbá vált. így egyrészt nem fordulhat elő az az 
eset, hogy a mikroszkóp kezelőjét csak a külső zsilipkapu 
védi a röntgensugárzástól, másrészt ezzel a fütőkatódot is 
jobban lehet védeni a hirtelen fellevegőzéstől. 
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