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Az R hullámgátlós pacemakeres betegek ellenőrzése 
és gyógykezelése során fontos a spontán, ingerlés nélküli 
EKG tanulmányozása. 

Az ujitó egy elektromos impulzusokat leadó, lap-
elektródokkal ellátott, 9 V-os telepről működő készüléket 
épített. A készülék segítségével a betegbe beültetett 
pacemaker működése ideiglenesen felfüggeszthető és a be-
teg spontán EKG-ja tanulmányozható. 
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